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Systeem: @Chem_AE_CS o Chem_AE_CS_FP

Berekening retentietijd (Rt) duplo verschil (per component): Resolutie

Rt (inj 1) - Rt (inj 2) / (( Rt (inj 1) + Rt (inj 2)) / 2 ) * 100 Vit E/Tocopherol
1

Duplo verschil Vit E: L P 1P Pl 100% = 0.0.% 914
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Duplo Tocopherol: 2O F. -2 Og .26 F*100% = -0,.0.% é/{ 3

Specificaties: =<2% Specificatie: >2.8
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Injection Precision: 3 keer STD2 injecteren. epaal de oppervlakte (vit E) en hoogte (vit A) en
bereken RSD. » T I
N o collod colunnSuwitcs Civ vin
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RSDVItE: .8.4..%

RDS VitA: ..9. é%
Specificaties: =<3%

De slope en intercept van de ijklijn hebben een typische waarden.
Afw piek- hoogte/opp tot intercept = Intercept (X) / Piek- hoogte/opp std 3 * 100

Deze waardes zijn alarmwaardes en geen specificaties, bij overschrijding van deze waardes evt
actie ondernemen en/of een HPLC specialist waarschuwen.

Vit A
Typische waarde Slope (Y) = 8.64 e+003. Specificaties bij 10% afwijking:

| ) / 2 .
7.78 e+003<....z’.;fé..é.:.l..o..u...>9.51 e+003 oy inlveept ve (/e 3¢ stenpfaret

Afw piekhoogte tot intercept: ... £/.2,.2./ 20395 «100= .. 0.2 %
Alarmwaarde: > 2%

Vit E
Typische waarde Slope (Y) = 8.57 e+006. Specificaties bij 10% afwijking:

77164006 < .. 4 910", > 9.43 e+006

Afw piekoppervlakte tot intercept: ... 292G/ 1497‘3? *100=...0,.1...%
Alarmwaarde: > 2% ‘

Run system suitability checks zijn gecontroleerd en accoord bevonden
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